
Maxi Twin

1. Postavite nosiljku na pacijenta (pazite da se koristi ispravna veličina).

2. Postavite Maxi Twin ispred pacijenta, pazeći da je širi dio proširivača na razini
ramena ili tik ispod razine ramena. Po potrebi otvorite noge kućišta.

3. Pričvrstite kopče za pričvršćivanje nosiljke na odgovarajuće točke na
proširivaču.

4. Pomoću upravljača podignite pacijenta, prilagodite ručicu za pozicioniranje
dok pacijent nije u nagnutom položaju na nosiljci.

5. Zatvorite noge kućišta i prenesite pacijenta do stolice, kreveta ili toaleta.

6. Spustite pacijenta i namjestite ručicu za pozicioniranje tako se pacijent nalazi
u odgovarajućem položaju.

7. Otkvačite kopče za pričvršćivanje nosiljke.

8. Uklonite Maxi Twin pazeći da pacijentove noge i tijelo nisu u blizini podizača.

9. Uklonite nosiljku ispod pacijenta.

Prije rukovanja uređajem Maxi Twin i potpuni opis i upute za rukovanje 
podizačem, informacije o sigurnosnim upozorenjima pri pričvršćivanju nosiljke, 
informacije o punjenju baterije i održavanju uređaja Maxi Twin uvijek pogledajte 
u potpunim uputama za rad s uređajem Maxi Twin.
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KRATKE UPUTE ZA RAD



ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10 
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

Za dodatnu opremu pogledajte Upute za uporabu

Deblokiraj

Blokiraj

KopčaPetlja

Pričvršćivanje nosiljke
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podigni

sjedeći 
položaj

otvori nogu kućišta

zatvori nogu 
kućišta 

nagnuti položaj

spusti

1. Ručica za manevriranje stupa/
podizača

2. Drška

3. Prilagodljive noge kućišta

4. Kotačići s kočnicom (stražnji)

5. Kotačići bez kočnice (prednji)

6. Proširivač s električnim DPS-om

7. Kontrolni upravljač

8. Mjesto za vješanje upravljača

9. Komplet baterije podizača

10. Aktuator glavnog podizača

11. Gumb za zaustavljanje u hitnom 
slučaju/gumb za ponovno 
postavljanje

12. Nastavak spuštanja u slučaju 
kvara sustava


