
لوحة تحكم التمريضلوحة تحكم المراقب

لوحة تحكم المريض

اليدوية  التحكم  وحدة 
الخاصة بالمريض

مؤشر تشغيل الطاقة

مؤشر LED الخاص بحالة البطارية

مؤشر النظام المضاد للانحباس )AES( - عندما يصبح 
مضيئاً، يتم تنشيط نظام AES وتلزم إزالة العائق قبل 

خفض الإطار.

البطارية مشحونة بالكامل

شحن البطارية

البطارية فارغة

ارتفاع تخت المرتبة - رفع أو خفض تخت المرتبة.

خفض طرف موضع القدم 
)وضعية تراندلنبيرغ العكسية(

زاوية مسند الظهر - رفع مسند الظهر أو خفضه.

قسم الفخذ - رفع قسم الفخذ أو خفضه.

قسم الساق - رفع قسم الساق أو خفضه.

خفض طرف موضع الرأس 
)وضعية تراندلنبيرغ(

وضع الإنعاش القلبي الرئوي )CPR ( - يجعل تخت 
المرتبة مستوياً ويخفض ارتفاع السرير

إيقاف الوظائف - اضغط على الزر ومن ثمّ اضغط على 
زر )أزرار( لوحة تحكم المراقب المحددة لتشغيل الوظائف 

أو إيقاف تشغيلها. الضوء الأصفر = مُقفل.

Battery fully charged 

Battery charging

Battery discharged
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Citadel Plus
الدليل المرجعي السريع - أزرار التحكم



تشغيل/إيقاف تشغيل الصوت )كتم الصوت( 
)متاح على الموديلات المحددة(

تشغيل/إيقاف تشغيل لمبة القراءة
)متاح على الموديلات المحددة( 

استدعاء الممرضات 
 )متاح على الموديلات المحددة فقط( - اضغط 

لطلب المساعدة.

لمبة القراءة
 )متاح على الموديلات المحددة فقط( - اضغط 

لتشغيل الضوء

قناة لأعلى
)متاح على الموديلات المحددة(

تشغيل/إيقاف تشغيل التلفزيون
)متاح على الموديلات المحددة(

تشغيل/إيقاف تشغيل شرح مكتوب لأحداث العرض
)متاح على الموديلات المحددة(

ضوء أسفل السرير
)لوحة تحكم الممرضات فقط(

الكرسي التلقائي 
)لوحة تحكم الممرضات فقط( - اضغط مع الاستمرار 

لتعيين وضعية الكرسي.
خفض مستوى الصوت

)متاح على الموديلات المحددة(

رفع مستوى الصوت
)متاح على الموديلات المحددة(

خفض الكرسي التلقائي
)لوحة تحكم الممرضات فقط( - اضغط مع الاستمرار 

للعودة إلى وضعية السطح المستوي.

قناة لأسفل
)متاح على الموديلات المحددة(

لوحة تحكم مقياس الوزن

 
Approval No.      

UK2823
2009/23/EC

Max 522 kg
Min 10 kg
e = 500 g

 

.

Max 522 kg
(1150 lb)

الوزن - اضغط لعرض الوزن.

التعويض التلقائي - اضغط عند إضافة عناصر إلى 
السرير أو إزالتها منه دون التأثير في وزن المريض 

المشار إليه.

تصفير - اضغط لإعادة ضبط نظام قياس الوزن عند 
إعداد السرير لأول مرة وقبل وضع مريض جديد على 

السرير.

حد الكشف عن حركة المريض - مؤشر يظُهر حساسية الكشف عن 
حركة المريض المحددة.

.

في السرير - اضغط لإلغاء تنشيط أو تنشيط الكشف 
عن حركة المريض وزيادة الحساسية.

النزول من السرير - اضغط لإلغاء تنشيط أو تنشيط 
الكشف عن حركة المريض وتقليل الحساسية.

زر كتم VariZone - اضغط لكتم صوت تنبيه 
النزول من السرير لمدة ثلاث دقائق.

تحديد الوحدات - اضغط لتحديد وحدة قياس الوزن.
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